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Gebrauchsanweisung
Transaroll Professionalboards

7
Patiententransferhilfen in verschieden Ausführungen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung
sorgfältig durch!

Symbollegende

* Umlagerung max. Gewichts-

ce
Gebrauchsanweisung

‚ | Bett zu Bett belastung beachten

Temperatur- ZI Vor Sonnenlicht Kennzeichnung
begrenzung fernhalten Medical Device

Die Überbrückung freier

als 15 cm betragen

Trocken

Artikelnummer Chargen-Nr./Lot-Nr. 4" Transferebenen darf nicht mehr



Bitte sprechen Sie im Bedarfsfall mit dem zuständigen Medizinprodukteberater
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Please speak to the responsible medical device consultant if necessary.
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En cas de besoin, veuillez vous adresser à votre conseiller en dispositifs médicaux
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